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专用工作测力机校准规范

1 范围

本规范适用于各种规格和级别的压缩试验仪、颗粒强度测试仪等专用工作测力机

(以下简称测力机)的力值校准。
其他专用测力装置的力值校准可参照本规范进行。

2 引用文献

JJF1059—1999 测量不确定度的评定与表示

JJF1094—2002 测量仪器特征评定

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

测力机广泛应用于产品、部件及其在制造、装配工艺中的拉力、压力或相关参数的

校准。测力机主要由力驱动装置和力指示装置二大部分构成。测力机工作时由力驱动装

置对试样施加试验力。力指示装置指示所测力值或相关测量结果。

4 计量特性

4.1 基本要求

A)测力机的指示装置应使用与被测量单位相一致的法定计量单位作为基本计量单

位。

B)指示装置显示的相关测量结果,应能根据说明书提供的技术说明、计算公式及

有关常数、系数进行验证。

C)指示装置的零点调节功能

1)力值的零点调节范围应大于由自带附件重力产生的、及不同工作位置、方向

(一般考虑垂直与水平方向)引起的最大零点变化。

2)进入测试状态或测量值大于测量下限后零点调节功能应受到限制。

3)测量部分有多个量程时,各量程切换时的零点应一致,其变化不大于较小量程

最大允许误差的1/2。

D)用数字显示的测量值应能区分正、负数。

4.2 安全保护装置

A)测力机应有防止试样破碎飞溅、失稳弹出、断裂抛甩等的安全防护结构和

(或)设施。

B)加载系统采用液压、机械驱动方式时应有下列安全保护功能:

1)当试验力达到额定值的102%~110%时,超载保护装置应即时作用停止施加力值。

2)当动力驱动承载装置移动至极限位置时,限位装置应即时作用停止移动。
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