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量块比较仪校准规范

1 范围

本规范适用于采用垂直方式比较测量量块长度及长度变动量的量块比较仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献:

JJG101—2004 接触式干涉仪

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

GB/T6093—2001 几何量技术规范 (GPS)长度标准 量块

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

量块比较仪是比较测量量块长度的计量仪器。量块采用垂直安放方式。
量块比较仪一般由机械主体、1只或2只位移传感器、显示器、控制器等组成。通

过位移传感器与量块上下测量面接触 (或只与上测量面接触,下测量面与固定点接触)
时发生的位移变化,可以对标准量块和被测量块的长度差值进行测量。根据位移传感器

的不同,分为电感式、光栅式、激光式等多种类型。

图1 量块比较仪结构示意图

1—位移传感器;2—标准 (参考)量块;3—被测量块;4—仪器显示器

4 计量特性

4.1 工作台 (适用单测头的量块比较仪)
1
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