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引  言

  本大纲修改采用 OIMLR107:2007 (E)非连续累计自动衡器 (累计料斗秤)
[DiscontinuousTotalizingAutomaticWeighingInstruments(TotalizingHopperWeigh-
ers)],并结合了我国非连续累计自动衡器 (累计料斗秤)的实际情况。在编写格式上

执行了JJF1016—2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》的要求。
与OIMLR107-1:2007 (E)相比,本大纲的主要变化如下:
———编写格式上的不同:
将R107中第2章计量要求、第3章技术要求、第4章电子衡器要求、第5章计量

控制以及第6章试验方法,修改为本大纲中的第5章法制管理要求、第6章计量要求、
第7章通用技术要求和第9章试验条件和方法,将缩写和符号改为附录B;

———内容不同:
增加了第8章型式评价项目一览表和第10章型式评价结果的处理相关内容。

JJG648—1996的历次版本发布情况为:
———JJG648—1990。
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非连续累计自动衡器 (累计料斗秤)
型式评价大纲

1 范围

本大纲规定了非连续累计自动衡器 (以下简称为 “累计料斗秤”)的试验要求和试

验程序。
本大纲适用于国家授权型式评价实验室的型式评价工作,其他技术机构或制造企业

可参照本大纲开展相应的试验。
本大纲适用于计量器具分类编码为12061500的累计料斗秤的型式评价。
本大纲不适用于以下类型的累计料斗秤:
——— “动态称量”的累计料斗秤;
———由多个称量周期乘以预设恒定载荷的质量得到累计散状载荷的累计料斗秤。

2 引用文件

本大纲引用了下列文件:

JJG99 砝码

JJG555 非自动秤通用检定规程

JJF1181 衡器计量名词术语及定义

GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A:
低温

GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:
高温

GB/T2423.3—2016 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2424.1—2015 环境试验 第3部分:支持文件及导则 低温和高温试验

GB/T2424.2—2005 电工电子产品环境试验 湿热试验导则

GB/T17214.2—2005 工业过程测量和控制装置的工作条件 第2部分 动力

GB/T17626.1—2006 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度

试验

GB/T17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6—2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗

扰度

GB/T17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压

变化的抗扰度试验
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