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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３２５５《工业用己内酰胺试验方法》分为以下八个部分：

———第１部分：５０％水溶液色度的测定　分光光度法；

———第２部分：结晶点的测定；

———第３部分：高锰酸钾吸收值的测定　分光光度法；

———第４部分：挥发性碱含量的测定　蒸馏后滴定法；

———第５部分：２９０ｎｍ波长处吸光度的测定；

———第６部分：酸度或碱度的测定；

———第７部分：铁含量的测定；

———第８部分：环己酮肟含量的测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ１３２５５的第５部分。

本部分修改采用国际标准ＩＳＯ７０５９：１９８２《工业用己内酰胺———２９０ｎｍ波长处吸光度的测定》。

本部分根据ＩＳＯ７０５９：１９８２重新起草。在附录Ａ中列出了本部分章条编号与ＩＳＯ７０５９：１９８２章条

编号的对照一览表。

考虑到我国的国情，本部分在采用ＩＳＯ７０５９：１９８２时作了一些编辑性修改，本部分与ＩＳＯ７０５９：

１９８２主要技术性差异如下：

———分析用水的等级界定由“蒸馏水或相当纯度的水”修改为“ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８规定的三级水”

（ＩＳＯ７０５９：１９８２版的第３章；本部分的第４章）；

———增加了将５０％己内酰胺水溶液“静置至气泡消失”后再测定的分析步骤（ＩＳＯ７０５９：１９８２版的

５．１；本部分的４．１）；

———增加了“两次平行测定结果之差不大于０．０１０，取其算术平均值为测定结果。所得结果应修约

至二位小数”的平行测试和结果表示内容（ＩＳＯ７０５９：１９８２版的第６章；本部分的第５章）。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１３２５５．５—１９９１《工业己内酰胺　２９０ｎｍ波长处吸光度的测定》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１３２５５．６—１９９１相比主要变化如下：

———将分析用水的等级界定为“符合ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２规定的三级水”（１９９１版的第４章，本版的

第４章）；

———增加了“报告”（见第６章）。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国化学标准化技术委员会有机分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ２）归口。

本部分起草单位：中国石油化工股份有限公司巴陵分公司。

本部分主要起草人：赵君红、沈佩芝、旷志刚。

本部分所代替标准历次版本发布情况为：ＧＢ／Ｔ１３２５５．５—１９９１。
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工业用己内酰胺试验方法　第５部分：

２９０狀犿波长处吸光度的测定

１　范围

ＧＢ／Ｔ１３２５５的本部分规定了用分光光度法测定工业用己内酰胺在２９０ｎｍ波长处的吸光度。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３２５５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示方法和判定

３　方法提要

用分光光度计测定５０％己内酰胺水溶液在２９０ｎｍ波长处的吸光度。

４　仪器

４．１　紫外分光光度计：精度±０．００２犃。

４．２　石英吸收池：２个，光程１ｃｍ。

５　分析步骤

本部分的分析用水应符合ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８规定的三级水。

５．１　测定

称取５０．０ｇ实验室样品，精确至０．１ｇ，置于２５０ｍＬ烧杯中，加入５０ｍＬ水搅拌溶解，并静置至气

泡消失。将溶液注入一个石英吸收池中，将水加入另一个石英吸收池，在２９０ｎｍ波长处，以水作参比，

用紫外分光光度计测量吸光度。

５．２　吸收池吸光度的校正

将水代替试料溶液注入吸收池中，在２９０ｎｍ波长处测出两吸收池吸光度之差值，即为吸收池吸光

度的校正值。校正值不应大于０．００３吸光度。

６　结果计算

２９０ｎｍ波长处的吸光度狓按式（１）计算：

狓＝犃１－犃０ …………………………（１）

　　式中：

犃１———试料溶液所测得的吸光度的数值；

犃０———吸收池吸光度的校正数值。

两次平行测定结果之差不大于０．０１０，取其算术平均值为测定结果。

所得结果应按ＧＢ／Ｔ８１７０修约至二位小数。
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