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引  言

国际法制计量组织 (OIML)证书互认制度 (以下简称OIML-CS)旨在全球范围内统

一计量器具的法制计量要求,同时推动这些要求被一致地理解和执行。在OIML-CS下,
由OIML证书发证机构出具的 “合格证书”可在相关OIML成员国间实现互认,帮助各

国政府和计量器具制造商在国家型式评价和批准的过程中避免不必要的重复试验,从而

节省成本、加快国家型式评价的进程。为了促进OIML成员国间对型式评价结果的相互

信任,OIML鼓励成员最大可能地采纳和使用相关OIML国际建议,然而有些国家/经济

体在采纳OIML国际建议的基础上,还存在一些附加的要求。因此,OIML-CS提出了本

国附加要求 (AdditionalNationalRequirement,ANR)的概念。这些要求特指那些没有包

含在OIML国际建议中,但是本国签发型式批准证书时所必须附加的要求。
本规范对应的国际建议为OIMLR46:2012 《有功电能表》。目前,我国电能表的型

式评价依据型式评价大纲JJF1245—2019《安装式交流电能表型式评价大纲》系列规范开

展。由于JJF1245—2019的内容与国际建议OIMLR46:2012存在一些差异,本规范对

这些差异进行分析评价,将JJF1245—2019中较OIMLR46:2012增加的、技术要求提

高的以及试验方法不能兼容的试验项目在本规范中列出,形成本规范的主要内容。在电

能表OIML证书换发我国型式批准证书时,按照本规范的要求开展型式评价的附加试验。
本规范为首次发布。
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OIML证书试验附加要求

OIMLR46 (有功电能表)

1 范围

本规范给出了OIMLR46:2012有功电能表型式评价试验与我国安装式有功电能表

型式评价试验的差异,适用于使用OIMLR46证书换发我国安装式有功电能表型式批准

证书的型式评价工作。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1245.1—2019 安装式交流电能表型式评价大纲 有功电能表

JJF1245.2—2019 安装式交流电能表型式评价大纲 软件要求

JJF1245.3—2019 安装式交流电能表型式评价大纲 无功电能表

JJF1245.4—2019 安装式交流电能表型式评价大纲 特殊要求和安全要求

JJF1245.5—2019 安装式交流电能表型式评价大纲 功能要求

GB/T5169.11—2017 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本

试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法 (GWEPT)

OIMLR46-1/-2:2012有功电能表 第1部分:计量和技术要求;第2部分:计量

控制和性能试验 (Activeelectricalenergymeters.Part1:Metrologicalandtechnicalrequire-
ments,Part2:Metrologicalcontrolsandperformancetests)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于该规范;凡是不注日期的引用文件,
其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

JJF1245—2019系列规范中界定的以及下列术语和定义适用于本规范。

3.1 本国附加要求 additionalnationalrequirement
包含在国家或地区所签署的声明中,但没有包含在相关OIML国际建议中的本国签

发型式批准所必需的要求。
[来源:OIMLB18:2022,3.2]

3.2 OIML证书 OIMLcertificate
由OIML发证机构颁发的型式检查证书,通过试验和评价证明某种计量器具或模块

的型式符合OIML国际建议的相关要求。
[来源:OIMLB18:2022,3.26]

4 概述

OIMLR46是指导OIML成员国开展电能表OIML型式评价和检定的技术文件,而
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