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引  言

JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与

表示》、JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范编制工作

的基础性系列文件。
本规范的制定参考了JJF1234—2018 《呼吸机校准规范》、JJF1997—2022 《无创

呼吸机校准规范》、JJF1998—2022 《急救和转运呼吸机校准规范》、JJG1132—2017
《热式气体质量流量计检定规程》、JJG875—2019 《数字压力计检定规程》、JJG365—

2008 《电化学氧测定仪检定规程》、GB9706.212—2020《医用电气设备 第2-12部分:
重症护理呼吸机的基本安全和基本性能专用要求》、YY9706.284—2023 《医用电气设

备 第2-84部分:紧急医疗服务环境用呼吸机的基本安全和基本性能专用要求》。
本规范为首次发布。
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呼吸机测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于呼吸机测试仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG365—2008 电化学氧测定仪检定规程

JJG875—2019 数字压力计检定规程

JJG1132—2017 热式气体质量流量计检定规程

JJF1234—2018 呼吸机校准规范

JJF1997—2022 无创呼吸机校准规范

JJF1998—2022 急救和转运呼吸机校准规范

GB9706.212—2020 医用电气设备 第2-12部分:重症护理呼吸机的基本安全和

基本性能专用要求

YY9706.284—2023 医用电气设备 第2-84部分:紧急医疗服务环境用呼吸机

的基本安全和基本性能专用要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 呼吸机 ventilator
连接至患者的气道,用于为患者肺部自动增加或提供通气的医用电气设备。
[来源:GB9706.212—2020,201.3.222,有修改]

3.2 流量 gasflowrate
单位时间内通过呼吸机测试仪管路横截面的气体体积,单位为升每分 (L/min)。
[来源:JJF1234—2018,3.3,有修改]

3.3 潮气量 tidalvolume
患者单次吸入或呼出气体的体积,对呼吸机而言,指机器每次向患者传送的混合气

体的体积,单位为毫升或升 (mL或L)。
[来源:JJF1234—2018,3.4]

3.4 呼吸频率 frequency
每分钟以控制、辅助或自主方式向患者送气的次数,单位为次每分 (次/min)。
[来源:JJF1234—2018,3.5]
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