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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国刑事技术标准化技术委员会刑事技术产品分技术委员会(SAC/TC179/SC8)提出

并归口。
本标准起草单位:公安部物证鉴定中心。
本标准主要起草人:郝金萍、周毅、刘开会、张颖、徐小玉、畅晶晶、杨雪莹、高珊、张广峰、朱典、张瑾、

聂昊。
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法庭科学脱落细胞负压提取器
通用技术要求

1 范围

本标准规定了用于法庭科学刑事案件现场或实验室的生物脱落细胞负压提取器的工作原理、基本

要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本标准适用于脱落细胞负压提取器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO18385:2016 最大程度的减少法医学应用中用于采集、存储和分析生物材料上人员性DNA
污染风险的必要准则(MinimizingtheriskofhumanDNAcontaminationinproductsusedtocollect,

storeandanalyzebiologicalmaterialforforensicpurposes—Requirements)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
脱落细胞 peeledepithelia
由于正常的生理代谢或受外力作用,呈游离状态并附着于其他载体上的生物细胞(主要指人类)。

3.2
富集 enrichment
将目标物从面积较大的检材上转移到面积较小的实验载体上的过程。

4 工作原理

法庭科学脱落细胞负压提取器(以下简称负压提取器)主要包括负压吸引装置和生物脱落细胞收集

装置两部分。负压吸引装置用来提供负压;生物脱落细胞收集装置在使用中是与检材接触的部分,用于

富集脱落细胞。生物脱落细胞收集装置在检材表面往复滑动,检材表面附着的脱落细胞会在负压作用

下由检材表面转移到生物脱落细胞收集装置上。

5 基本要求

负压提取器的基本工作条件应符合以下要求:

a) 环境温度:-18℃~40℃;

b) 相对湿度:<93%;

c) 大气压力:86kPa~106kPa;
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