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引  言

JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》
和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础

性系列规范。
本规程为首次发布。
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直流互感器校验仪检定规程

1 范围

本规程适用于直接测量法原理的直流互感器校验仪 (以下简称校验仪)的首次检

定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG1156—2018 直流电压互感器检定规程

JJG1157—2018 直流电流互感器检定规程

GB/T20840.8—2007 互感器 第8部分:电子式电流互感器

GB/T26217 高压直流输电系统直流电压测量装置

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

JJG1156—2018、JJG1157—2018、GB/T20840.8—2007和 GB/T26217界定的

及以下术语和定义适用于本规程。

3.1 直接测量法directmeasuringmethod
一种通过测量标准互感器和被测互感器二次信号获得被测互感器误差的测量方法。

3.2 直流互感器校验仪检定装置calibratorforDCinstrumenttransformertestset
一种直流互感器校验仪的误差测量装置,可以是一套装置,也可以是由分立器件组

成的系统 (以下简称检定装置)。

4 概述

校验仪是用于测量直流互感器基本误差的装置,被测信号可以是模拟信号,也可以

是数字信号。校验仪的通用原理见图1 (图1中并非每一个部件均为必需的)。
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