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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012 《测
量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。
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电池充放电测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于电压和电流测量范围分别为1V~1kV和1mA~3kA的电池充放电

测试仪的校准。电池充电机、电池容量测试仪可参照本规范对应的校准项目校准。
本规范不适用于脉冲式电池充电测试仪和无线式电池充电测试仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG842—2017 电子式直流电能表检定规程

JJG1149—2018 电动汽车非车载充电机检定规程

JJF1462—2014 直流电子负载校准规范

JJF1587—2016 数字多用表校准规范

JJF1597—2016 直流稳定电源校准规范

GB/T2900.41—2008 电工术语 原电池和蓄电池

GB/T19596—2017 电动汽车术语

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 电池容量 capacityforcellsorbatteries
在规定放电条件下电池所能输出的电量。电池容量单位通常为安时 (Ah)或毫安

时 (mAh)。

3.2 电池充电 chargingofabattery
外电路给蓄电池提供电能,使电池内发生化学变化,从而将电能转化为化学能而储

存起来的操作。

3.3 电池放电 dischargingofabattery
将蓄电池里贮存的化学能以电能的方式释放出来的过程。

3.4 恒流充电 constantcurrentcharge
在截止电压和允许温度内,蓄电池以某个设定的恒定电流进行充电。

3.5 恒压充电 constantvoltagecharge
在截止电流和允许温度内,蓄电池以某个设定的恒定电压进行充电。

3.6 恒流放电 constantcurrentdischarge
蓄电池以某个设定的恒定电流进行放电。

3.7 恒阻放电 constantresistencedischarge
蓄电池以某个恒定的电阻值进行放电。
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