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精密杯形和U形液体压力计检定规程

1 范围

本规程适用于以蒸馏水为工作介质的精密杯形和 U形液体压力计 (简称压力计)
首次检定、后续检定和使用中检验。

2 概述

压力计是利用流体静力学原理制造。其结构形式为连通器 (见图1、图2)。

图1 U形仪器 图2 杯形仪器

由于液体在常压下可流动而不可压缩的特性,当被测压力作用于压力计某一端液面

时,使液体产生流动,造成连通器内两端液面的位置发生改变。当两液面间的液柱差产

生的压力与被测压力相等时液体停止流动。利用下式可计算出被测压力:

p=ρgh (1)
式中: p———被测压力值,Pa;

ρ———工作介质密度,kg/m3;

g———测试地点重力加速度,m/s2;

h———液面高度差,m。
压力计主要用途:作为计量标准进行量值传递;也可对正压、负压、差压进行精密

测量。

3 计量性能要求

3.1 测量范围、分度值与准确度等级

测量范围、分度值与准确度等级应符合表1的规定。
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