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激光能量计检定规程

本规程适用于新制造的、使用中和修理后的激光能量计工作标准和其他级别的热电

型、光电型激光能量计的检定。主要能量检定范围为10-4~102J,波长范围为0.3~
15μm。其他工作范围能量计的检定可参照本规程。

一、概述

1 激光能量计工作标准的用途

1.1 检定和分度各级热电型、光电型激光能量计;

1.2 精密测量脉冲激光光束的输出能量。

2 激光能量计工作标准的工作原理

激光能量计工作标准和电校准的光能量计均属于可自校准的热电型能量计,其内装

有合适的电加热器。允许用可以准确计算的电能模拟和替代光能产生等效的热效应,实

现激光能量的绝对测量。

Q光=C
u光

u电
Q电 (1)

式中:Q光———激光束的能量;

Q电———替代的电能能量;

u光———能量计在接收激光能后的净响应;

u电———能量计在接收电能量后的净响应;

C———光电不等效系数。对于结构良好的绝对能量计来说,光电不等效系数应

接近于1,并且不随入射激光的波长变化而变化。

3 激光能量计的类型

按照它的接收器的作用原理,可以分为热电型和光电型等。
按照它的指示器的显示方式,可分为指针式,光标式和数字式等。
按照它的指示器的分度情况,可分为直读式和通用线性分度式 (非直读式)。

二、技术要求

4 能量计的接收器

4.1 接收面要保持清洁,黑层或光敏层要均匀,没有变色和脱落现象。

4.2 机械件应调节灵活、紧固牢靠,电插件接触良好。

4.3 热电堆和电校准加热丝等没有断路和短路现象,各自保持良好绝缘。

4.4 光电型接收器的前面,应配有漫射器。

4.5 接收器的玻璃窗口和所附的滤光片和减光板,应光洁匀净,不得有气泡、划

痕、斑点和节子。

5 能量计的指示器

5.1 指针式或光标式指示器要求标尺清晰,不能有卡针现象;分挡开关转动灵活,
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