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大量程百分表检定规程

1 范围

本规程适用于分度值/分辨力为0.01mm,测量范围上限大于10mm,小于等于

100mm的指针式或数显式大量程百分表的首次检定、后续检定和使用中检验。

2 引用文献

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1130—2005 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南

JJF1094—2002 测量仪器特性评定

GB/T1219—2008 指示表

GB/T18761—2007 电子数显指示表

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

大量程百分表 (以下简称百分表)分为指针式和数显式两类。指针式是利用齿条齿

轮传动,将测杆的直线位移量转变为指针角位移的计量器具;数显式是利用电子传感器

和数显技术,将测杆的直线位移量显示出来的计量器具。百分表主要用于测量制件的尺

寸和形位误差等。其型式如图1、图2所示。

图1 指针式百分表

1—长指针;2—转数指针;3—表盘;

4—轴套;5—测杆;6—测头

图2 数显式百分表

1—表体;2—显示器;3—功能键;

4—轴套;5—测杆;6—测头
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