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三次平衡双电桥检定规程

本规程适用于新生产、使用中和修理后的三次平衡双电桥的检定。
本规程不适用于普通双电桥的检定。

一 概  述

三次平衡双电桥是用于精密比较10-3~102Ω范围内同标称值标准电阻的仪器。通

过电桥的三次平衡调节,可以有效地消除标准电阻的电位引线电阻、连接导线电阻和端

钮接触处的过渡电阻等对测量小电阻的影响,达到高精度标准电阻的比较。三次平衡双

电桥的原理线路如图1所示。

图1 三次平衡双电桥原理线路图

RA (RC)———外 (内)比较臂电阻;

RB (RD)———外 (内)比例臂电阻;

ra (rc)———外 (内)比较臂辅助平衡电阻;

rb (rd)———外 (内)比例臂辅助平衡电阻;

Rx,RT———被检臂和辅助臂电阻;

K1,K2———内、外跨线短路开关;

K3———电源电流换向开关;

G———检流计;

Rh———电源电路内调节电阻;

B,A———直流电源和电流表

三次平衡双电桥比较标准电阻的过程如下。
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