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验光镜片箱检定规程

1 范围

本规程适用于各类全孔径和缩小孔径验光镜片箱的首次检定、后续检定和使用中

检验。

2 引用文献

ISO9801:1997 《眼科仪器 验光镜片》(Ophthalmicinstruments—Trialcaselenses)
GB17342—2009 《眼科仪器 验光镜片》

JJG580—2005 《焦度计检定规程》

JJF1002—1998 《国家计量检定规程编写规则》

JJF1059—1999 《测量不确定度评定与表示》

JJF1001—1998 《通用计量术语及定义》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

下列术语和定义适用于本规程。
3.1 顶焦度

以米 (m)为单位测得的镜片近轴顶焦距的倒数。一个镜片含两个顶焦度。

3.2 后顶焦度

以米为单位测得的镜片近轴后顶焦距的倒数。如图1所示,镜片后顶点到近轴后焦

点的距离称为近轴后顶焦距,以符号l′f 表示,它的倒数称为后顶焦度,即1/l′f。后顶

焦度的单位是米的倒数 (m-1),单位名称为屈光度。
注:一个镜片含有前、后两个顶焦度。如不做特别说明,镜片的顶焦度均指其后顶焦度。

3.3 棱镜度

光线通过镜片上的规定点 (通常是镜片中心)后所产生偏离的度量。见图2,棱镜

度的单位是厘米每米 (cm/m),单位名称为棱镜屈光度。

图1 镜片后顶焦距示意图

F—物方焦点;F′—像方焦点;H—物方主点;H′—像方主点;

f—物方焦距;f′—像方焦距;lf—前顶焦距;l′f—后顶焦距
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