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生物样品中金属硫蛋白含量的测定

1 范围

本标准规定了生物样品中兔源金属硫蛋白Ⅰ型和Ⅱ型(MT-Ⅰ和 MT-Ⅱ)测定的液相色谱-串联质

谱法。
本标准适用于生物制剂或生物提取物等生物样品中兔源金属硫蛋白Ⅰ型和Ⅱ型总含量的测定。
本方法的检出限为6.2mg/kg。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
特征肽段 specificpolypeptide
唯一在靶蛋白的胰蛋白酶水解产物中发现、其氨基酸序列具有专属性的多肽。

3.1.2 
金属硫蛋白 metallothionein
一类富含半胱氨酸且具有高度结合金属能力的低相对分子质量蛋白质。

3.1.3 
金属硫蛋白Ⅰ型和Ⅱ型 metallothioneinⅠandⅡ
在大多数哺乳动物的内脏器官中广泛存在,尤以肝、肾细胞为主,而且参加其功能调节的一类蛋

白质。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DTT:二硫苏糖醇(Dithiothreitol)

IAA:碘代乙酰胺(2-Iodoacetamide)

MT:金属硫蛋白(Metallothionein)

4 原理

试样经胰蛋白酶酶切后产生特征肽段,用液相色谱-串联质谱法测定试样中特征肽段的含量,按照

兔源MT-Ⅰ和MT-Ⅱ平均相对分子质量与特征肽段的相对分子质量比值为6.16,计算出试样中MT-Ⅰ
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