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前  言
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本标准起草单位:上海市皮肤病医院、上海市临床检验中心、复旦大学附属中山医院、中国疾病预防

控制中心性病控制中心、上海市疾病预防控制中心。
本标准起草人:顾伟鸣、杨阳、王庆忠、郭玮、尹跃平、吴磊、薛以乐。
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梅毒非特异性抗体检测操作指南

1 范围

本标准规定了梅毒非特异性抗体检测的方法、试验操作步骤、结果描述与表示、质量控制等。
本标准适用于开展梅毒非特异性抗体检测的各类实验室。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JJG646—2006 移液器

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
血清固定 serofast
少数患者经过足量驱梅治疗,梅毒非特异性抗体维持在相对恒定的低滴度状态。
注1:判断血清固定,应具备3个要素:流行病学病史和临床表现排除复发、重新感染;连续2个随访周期(≥6月)

血清抗体维持在±1滴度范围之内的低滴度水平(一般≤1∶8),即变化趋势方向不明;无实验室的技术性和

方法学误差。

注2:个别患者可终生存在血清固定现象。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CSF:脑脊液(cerebrospinalfluid)

RCF:相对离心力(relativecentrifugalforce)

RPR:快速血浆反应素环状卡片试验(rapidplasmareagincirclecardtest)

TRUST:甲苯胺红不加热血清试验(toluidineredunheatedserumtest)

VDRL:性病研究实验室试验(venerealdiseaseresearchlaboratorytest)

5 检测原理

5.1 原理

感染梅毒螺旋体后,被损害的宿主细胞及梅毒螺旋体本身释放的类脂质物质,引起宿主产生IgA、

IgM和IgG抗类脂质抗体,这种抗体在体外与人工按一定比例配置的含心磷脂、卵磷脂和胆固醇的抗

原溶液发生作用,产生絮状凝集现象,不同反应强度的凝集现象与抗体浓度成正相关,在一定程度上反

映了梅毒感染的活动状态。
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