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前　　言

　　ＹＹ０７１９《眼科光学　接触镜护理产品》分为７个部分：

———第１部分：术语；

———第２部分：基本要求；

———第３部分：微生物要求和试验方法及接触镜护理系统；

———第４部分：抗微生物防腐有效性试验及测定抛弃日期指南；

———第５部分：接触镜和接触镜护理产品物理相容性的测定；

———第６部分：有效期测定指南；

———第７部分：生物学评价试验方法。

本部分为ＹＹ０７１９的第２部分。

本部分修改采用ＩＳＯ１４５３４：２００２《眼科光学　接触镜及接触镜护理产品　基本要求》。

本部分与ＩＳＯ１４５３４：２００２的主要差异如下：

———本部分只采用了ＩＳＯ１４５３４：２００２中的有关接触镜护理产品部分的内容，不涉及接触镜及接触

镜其他附件的安全和性能要求；

———增加了部分ＩＳＯ１１９７８：２０００中有关制造商应提供的信息的内容。

本部分根据ＩＳＯ１４５３４：２００２重新起草，在附录 Ａ（资料性附录）中列出了本部分章条编号与

ＩＳＯ１４５３４：２００２章条编号的对照一览表。

考虑我国国情及本部分需要，在采用ＩＳＯ１４５３４：２００２时，本部分作了一些修改，有关技术差异已编

入正文，并在它们所涉及条款的页边空白处用垂直单线（│）标识。附录Ｂ（资料性附录）中给出了这些

技术差异及其原因的一览表以供参考。

本部分由全国医用光学和仪器标准化分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０３／ＳＣ１）提出并归口。

本部分起草单位：国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心。

本部分主要起草人：陈靖云、何涛、马莉、贾晓航、李家忠、齐伟明、文燕、虞海蓉、陈献花、姜晓路。
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眼科光学　接触镜护理产品

第２部分：基本要求

１　范围

ＹＹ０７１９的本部分规定了接触镜护理产品的安全和性能要求。

本部分未对与接触镜护理产品同时使用的电气产品所引起的电气安全和电磁兼容性做任何规定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＹＹ０７１９本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其

随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的

各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１６８８６．１　医疗器械生物学评价　第１部分：评价与试验（ＧＢ／Ｔ１６８８６．１—２００１，ｉｄｔ

ＩＳＯ１０９９３１：１９９７）

ＧＢ１９１９２—２００３　隐形眼镜护理液卫生标准

ＹＹ／Ｔ０２８７　医疗器械　质量管理体系　用于法规的要求（ＹＹ／Ｔ０２８７—２００３，ＩＳＯ１３４８５：２００３，

ＩＤＴ）

ＹＹ／Ｔ０２９７　医疗器械临床学评价（ＹＹ／Ｔ０２９７—１９９７，ｉｄｔＩＳＯ１４１５５：１９９６）

ＹＹ／Ｔ０３１６　医疗器械　风险管理对医疗器械应用（ＹＹ／Ｔ０３１６—２００３，ｉｄｔＩＳＯ１４９７１：２０００）

ＹＹ０７１９．１　眼科光学　接触镜护理产品　术语

ＹＹ０７１９．３　眼科光学　接触镜护理产品　微生物要求和试验方法及接触镜护理系统（ＹＹ０２９０．３—

２００８，ＩＳＯ１１９７９３：２００６，ＩＤＴ）

ＹＹ０７１９．４　眼科光学　接触镜护理产品　抗微生物防腐有效性试验及测定抛弃日期指南

（ＹＹ０２９０．４—２００９，ＩＳＯ１４７３０：２０００，ＩＤＴ）

ＹＹ０７１９．５　眼科光学　接触镜护理产品　接触镜和接触镜护理产品物理相容性的测定

（ＹＹ０２９０．５—２００８，ＩＳＯ１１９７９５：２００６，ＭＯＤ）

ＹＹ０７１９．６　眼科光学　接触镜护理产品　有效期测定指南（ＹＹ０２９０．６—２００９，ＩＳＯ１１９７９６：

２００７，ＩＤＴ）

ＹＹ０７１９．７　眼科光学　接触镜护理产品　生物学评价试验方法
１）

中华人民共和国药典（２００５）二部

ＩＳＯ１１９７８：２０００　眼科光学　接触镜和接触镜护理产品　制造商提供的信息

３　术语和定义

ＹＹ０７１９．１确立的术语和定义适用于ＹＹ０７１９的本部分。

１）　即将出版。

４　产品分类

４．１　按产品功能，接触镜护理产品可分为：生理盐水、清洁剂（日常清洁剂和定期清洁剂）、接触镜化学

消毒产品（包括疏水性接触镜的调理液）、多功能液，接触镜用滴眼液（如润滑液和／或润眼液），但不限于

此几类产品。

４．２　按产品使用方法，接触镜护理产品可分为直接使用产品和需经处理（如需中和作用）后的间接使用
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