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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范技术指标参考了GB/T12704.1—2009《纺织品 织物透湿性试验方法 第1
部分:吸湿法》、GB/T12704.2—2009《纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分:蒸

发法》等标准。
本规范为首次发布。
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织物透湿性能测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于有旋转试验架的织物透湿性能测试仪 (以下简称透湿仪)的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:
GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

透湿仪用于采用吸湿法和蒸发法测定织物透湿性能,由恒温恒湿箱、气流控制装

置、定时器和试验架旋转装置组成。
透湿仪基本原理是在提供特定温湿度和循环气流的恒温恒湿箱内,置入垂直转轴的

旋转试验架。将透湿杯内放置吸湿剂或蒸馏水,杯口以织物覆盖,组成一个试验组合

体,放置在旋转试验架上旋转,通过每隔一段时间秤取试验组合体重量变化,来评价织

物的透湿性能。旋转试验架基本消除了试验组合体因放置位置不同导致温湿度及气流流

速差异的影响,为每个试验组合体提供了相同试验条件。

4 计量特性

4.1 温湿度

温度示值误差:±0.5℃;湿度示值误差:±2%RH。

4.2 气流流速

试样架旋转状态下,透湿杯杯口上方10mm处气流流速平均值:(0.3~0.5)m/s。
注:气流流速可参照被测透湿仪技术要求,不作为合格性判别,仅供参考。

4.3 透湿杯内部尺寸:
杯口内径:(60.0±0.3)mm;
杯深:(22±1)mm。

4.4 温湿度恢复时间

温湿度恢复时间:≤180s。
4.5 计时器

示值相对误差:±1%。

5 校准条件

5.1 环境条件
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